
COMPROBAR 'REFLUJO SANGUÍNEO
CON FUNCIÓN DE DESCONEXIÓN 

RECONECTAR Y COMPRUEBE 
TODAS LAS CONEXIONES

CONECTAR TRANSSET A INYECTOR

UNA VEZ AL DÍA

UNA VEZ POR PACIENTE

DESPUÉS DE LA INYECCIÓN

CONECTAR TRANSFLUX™
A LA AGUJA

2 3

1 2 3

4 5 6

INSERTAR JERINGAS1

CONECTAR TRANSFLUX™  
A TRANSSET™ E INYECTOR

CONECTAR CONTRASTE
Y DEPÓSITOS SALINOS

MANTENGA TRANSFLUX™ EN 
POSICIÓN VERTICAL Y ENJUAGUE

1 CIERRE LAS PINZAS Y DESCONECTE LA VÁLVULA

INSERTAR LA AGUJA EN LA VENA
O A TRAVÉS DE UN PORT-A-CATH

2 DEJE LA PARTE PROXIMAL DEL TRANSFLUX™ CONECTADA
 AL TRANSSET™ COMO TAPÓN DE SEGURIDAD.

RETIRE ESTA PIEZA ANTES DE INSTALAR
EL NUEVO TRANSFLUX™ PARA UN NUEVO PACIENTE3

TRANSFLUX™
+TRANSSET™

INSTRUCCIONES


